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Veinlite LEDX®cesxs  ~

INSTRUCCIONES DE USO

Descripcion

El Veinlite® LEDX es un dispositivo de
transiluminacion manual a baterias para
visualizar las venas y los vasos sanguineos
superficiales. Utiliza la técnica patentada* de
transiluminacion conocida como
transiluminacion lateral, que permite a
Veinlite LEDX iluminar uniformemente una
pequena regién de piel y tejido subcutaneo
sin zonas de sombra. La técnica de

Veinlite

transiluminacion lateral libre de sombras
permite una mejor visualizacion de las venas
que cualquier otro método de
transiluminacion. Los LEDs emiten luz con la
longitud de onda 6ptima para resaltar el

contraste entre los vasos sanguineos
venosos y el tejido circundante.

INDICACIONES
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[1] Ventana Transparente
[2] Botén Naranja

[3] Botén Rojo

[4] Tapa de la Bateria

[5] Puerto de Carga

Uso Previsto/Indicaciones
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= Acceso venoso disefiado para la escleroterapia
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= Mejorade lavisualizacién de las venas en pacientes bariatricos.

= Disenado especificamente para los flebélogos

Contraindicaciones

= Cuando se utiliza para el examen interno

m Cuando se utiliza sin la Cubierta de Plastico Desechable

= No debe utilizarse cerca de campos magnéticos o electromagnéticos.

Especificaciones

Numero de LEDs

Peso con baterias
Dimensiones

Bateria

https://www.veinlite.com/dfu/ledx/index_es.html

24 Naranja
8 Rojo

83g
102 x 65 x21 mm

lon de litio recargable
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OPERACION

= Coloque el Veinlite LEDX contra la piel del paciente con el lado del LED en contacto

directo con la piel perpendicular a la direcciéon de la vena. Aplique una presién suave para

mantener un contacto éptimo con la piel.

» Paraencenderlo: pulse una vez el botén correspondiente (situado a uno de los lados del

dispositivo),
o Botdén Naranja[2]- Pequefas venas superficiales en piel clara
o Botdn Rojo [3]- Venas mas profundas o piel con pigmentacion oscura.
= Para apagar: pulse por segunda vez el botén(es) seleccionado(s).

Para escanear las venas, coloque el dispositivo contra la piel
perpendicularmente a la direccién de las venas. Escanee hacia adelante y hacia
atras. Las venas seran visibles como lineas oscuras debido a la
transiluminacion.

* Direccién del Escaneo

Una vez identificada una vena adecuada, gire el dispositivo 90°, paralelo ala
vena.

— -

Acceso a las Venas

Aplique una suave presion sobre el Veinlite LEDX para asegurar la vena.
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Empuje ligeramente hacia atras el Veinlite LEDX para estirar la piel y

proporcionar traccion.

Introduzca la aguja en la vena, a través de la abertura del dispositivo. NOTA:
Deseche la cubierta de plastico desechable después de cada paciente.

ADVERTENCIA

NO ILUMINE LOS OJOS DEL PACIENTE CON LAS LUCES LED.

UTILIZANDO LA CUBIERTA DE PLASTICO DESECHABLE

Las cubiertas de plastico desechables LEDX (producto n® VLEDX DPC) DEBEN utilizarse
cuando el dispositivo entre en contacto con la piel del paciente.

PRECAUCION: Estas cubiertas de plastico no son estériles. Deben limpiarse con una toallita

germicida antes de su uso.
m Antes de utilizar Veinlite LEDX, coléquelo dentro de la cubierta desechable con la solapa
en el mismo lado que los LEDs.
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= Tire de lasolapa sobre el dispositivo hacia el otro lado.

= Limpie el lado del LED del dispositivo, y cualquier parte que entre en contacto con el
paciente, con una toallita germicida médicamente aprobada.

Precauciones

= Utilice el dispositivo Unicamente con el cable de carga suministrado por TransLite.

= No utilice el dispositivo mientras esté enchufado a cualquier fuente de alimentacion.

m Evite el uso de alcohol en la ventana de plastico transparente, ya que puede provocar
empanamiento.

= No se debe esterilizar con autoclave.

= No utilice liquido en el dispositivo. D PRAXISDIENST

Material Médico desde 1953

'Ordene aqui!
ADVERTENCIAS o

Veinlite LEDX esta disefiado Unicamente para examen externo.

Para evitar la contaminacién, el LEDX debe utilizarse con cubiertas de plastico
desechables.

Para evitar la propagacién de infecciones, cambie siempre la cubierta de plastico
desechable entre pacientes y limpie la nueva cubierta con una toallita germicida.

LEDX esta destinado a ser utilizado Unicamente por personal clinico capacitado para
realizar accesos vasculares, o bajo la supervision de un médico.

No mire directamente a los LEDs mientras estén encendidos.

Péngase en contacto con Translite sobre un evento adverso en relacion con este
dispositivo. Si se produce un evento adverso en la UE, notifiquelo a la Autoridad
Competente de la UE.
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ACCESORIOS

La Veinlite LEDX incluye dos accesorios patentados™.

A. Escudo de Luz Veinlite LEDX

El escudo de luz a presion reduce las interferencias de la iluminaciéon superior.

B. Adaptador Pediatrico Veinlite LEDX

El adaptador pediatrico a presion reduce el tamano del area de vision para su uso con bebés.

INSTRUCCIONES DE LA BATERIA
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Luz Indicadora del Nivel de
Bateria

Veinlite LEDX incorpora una luz indicadora
de nivel de bateria bajo. El botén naranja se
ilumina cuando el nivel de carga de la bateria
alcanza aproximadamente el 5% de su carga
completa.

Recarga de la Bateria

El Veinlite LEDX funciona con una bateria
recargable de iones de litio que proporciona
aproximadamente 300 minutos de uso
continuo.

= Conecte el cargador introduciéndolo en
el puerto de carga situado en la parte
inferior del dispositivo (5).

= El botdn naranja parpadearaindicando
gue el dispositivo se esta cargando. Una
vez que esté completamente cargado, el
parpadeo se detendra.

Veinlite LEDX — INSTRUCCIONES DE USO

Sustitucion de la Bateria
1. Deslice la tapa de la bateria.

2. Retire la bateria desenchufando el
conector de la parte superior.

3. Sustituya la bateria por una nueva
enchufandola en el conector.

4.Vuelva a deslizar la tapa de la bateria.

NOTA: Antes de utilizar su Veinlite LEDX,
lea la informacién detallada sobre la
seguridad de las baterias en la pagina de
preguntas frecuentes de nuestro sitio web:
https://www.veinlite.com/faq

INFORMACION SOBRE LA GARANTIA

El Veinlite LEDX tiene una garantia de un ano en piezas y mano de obra. La garantia sélo es valida
si el dispositivo se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Antes de devolver el
dispositivo a TransLite para su reparacioén, llame o envie un correo electrénico para obtener un
numero de autorizacion y los detalles de envio. Por favor, indique el nimero de serie que se
encuentra debajo de la bateria o fuera de |la caja cuando se ponga en contacto con el fabricante.
No hay reembolsos por envios no autorizados.

EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS

Numero de Modelo
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Numero de Serie

Representante de EC (s6lo para la UE)

Representante de UK (sélo para UK)

No eliminar como residuos municipales sin clasificar

(sN)

EC|REP
Representante de CH (s6lo para CH)

X

aal

Fabricante
Fecha del fabricante
_zojﬁm Temperatura -20C/68F a +50C/122F
" Humedad 45-80%

&8 Presion 500 - 1060hPa

Mantener seco

No reutilizar

Consulte las instrucciones de uso
Dispositivo Médico

No es seguro en resonancia magnética

No fabricado con latex de caucho natural.
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ECRep LTD

5 Fitzwilliam Square East
Dublin2 DO2 R744
Ireland

Tel: +35389 225 1951
info@ecrep.ie
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E C Rep Gm bH

580 Badenerstrasse
8048 Switzerland
info@ch-rep.info

Responsible Person
Limited
Summit House, 4-5 I PRAXISDIENST

MitChe” Street, Edinburgh, Material Médico desde 1953

EHé6 7BD, Scotland o jOrdene aqui!

sl TransLite LLC

Tel: (281) 240 3111
Fax:(281) 240 3122
www.veinlite.com
info@veinlite.com

* Este producto esta cubierto por Patentes. Niumeros de Patente: 7,874,698; 7,841,751,
8,032,205, 8,177,808

Fabricado en EE.UU.

Copyright 2017 © TransLite, LLC. Todos los derechos reservados. Estas instrucciones o cualquier parte de ellas

no pueden ser reproducidas por ninglin medio, sin el permiso previo de TransLite, LLC.
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