
Urinocol®

Ref

For each country, a speci�c letter is added at the end of the reference
In France only

RefWeight

Weight

Content

Content

>2500g
>2500g

>2500g
>2500g

>2500g
>2500g

>2500g
>2500g

1200-2500g

<1200g

1200-2500g

<1200g

RefWeight Content

Urinocol®

Urinocol®

Fig.1

1

3

2

4

EN Instructions for use Urinocol®

Sterile adhesive bag for urine collection. Used in paediatrics within the context 
of diuresis or for biochemical, cytological and bacteriological examinations.

CAUTION: Make sure that the size of the pouch is adapted to the weight 
of the child.

• Wash your hands very carefully.
• Place the child on its back.
•  Carefully clean the skin with water and neutral soap. Antiseptic can be used 

on medical prescription only. The skin should be clean, dry, left ungreased and 
unpowdered. The skin must be free from irritation.

• Remove and discard central panel of the adhesive.
• Carefully and gently remove the release paper of the adhesive.
•  Apply the pouch around the baby’s penis or vulva with gentle pressure to 

ensure all edges are well sealed (Fig.1).
• For drainable urine bags: before applying the bag onto the skin, make sure the 
stopper outlet is securely closed.The new double stage stopper outlet specially
designed for:
- direct sampling with a syringe (a)
- connection to all types of staged tip (b)
• To remove, gently lift one corner and peel off.
•  To protect specimen, seal edges immediately upon removal, and if necessary 

add further strip of adhesive tape.
•  Within the context of biochemical, cytological and bacteriological examina-

tions, the pouch should not be applied for more than 30 minutes. Even if the 
pouch is empty, the pouch has to be replaced within this timeframe. Send the 
urine to the analysis laboratory within 2 hours of collection. If this is impos-
sible the specimen may be kept in a fridge for a maximum of 12 hours. Indicate 
the collection time on pouch.

•  Within the context of diuresis change the pouch when necessary: unsticking, 
blemish.

DE  Gebrauchsanweisung Urinocol®

Steriler Urinbeutel zum Ankleben. Zum Einsatz in der Pädiatrie bei Diuresemessungen 
sowie im Rahmen von biochemischen, cytologischen und bakteriologischen Unter-
suchungen.

Wichtig: Bitte versichern Sie sich vor dem Einsatz des Produktes, dass die
Größe des Beutels dem Gewicht des Kindes angepasst ist.

• Hände gründlich waschen.
• Legen Sie das Kind mit gespreizten Beinen auf den Rücken.
•  Die Haut sorgfältig mit Wasser und neutraler Seife reinigen. Sofern medizinisch 

notwendig kann auch ein Antiseptikum angewendet werden. Die Haut sollte sau-
ber, trocken, fett- und puderfrei sein. Die Haut darf keine Irritationen aufweisen.

• Entfernen Sie den mittleren Teil der Klebefläche und werfen Sie ihn weg.
• Die Schutzfolie vorsichtig und vollständig von der Klebefläche abziehen.
•  Bringen Sie den Beutel so an, dass die Klebefläche um den Penis bzw. die Scheide 

des Kindes liegt. Üben Sie vorsichtig Druck aus, so dass die gesamte Klebefläche 
gut an der Haut haftet. (Fig.1).

•  Für Urinbeutel mit Ablauf: Vor dem Anbringen des Beutels darauf achten, dass der 
Ablauf geschlossen ist. Der neue doppelstufige Auslass ist speziell ausgelegt für:

- direkte Probeentnahme mit einer Spritze (a)
- Anschluss an alle Typen von Auffangbehältern (b)
•  Zum Entfernen eine Ecke des Hautschutzes anheben und Klebefläche vorsichtig 

abziehen.
•  Um die Unversehrtheit der Probe zu gewährleisten, die Klebeflächen aufeinander 

kleben und ggf. zusätzlich mit Klebeband fixieren.
•  Im Rahmen von biochemischen, zytologischen und bakteriologischen Untersu-

chungen darf der Beutel nicht länger als 30 Minuten angewendet werden. Auch ein 
leerer Beutel muss innerhalb dieses Zeitrahmens gewechselt werden. Die Urinprobe 
spätestens zwei Stunden nach der Entnahme zur Analyse in ein Labor schicken. 
Wenn dies nicht möglich ist, kann die Urinprobe im Kühlschrank für eine Zeit von 
max. 12 Stunden aufbewahrt werden. Die genaue Uhrzeit der Entnahme angeben.

•  Beim Einsatz des Beutels im Rahmen von Diuresebestimmungen kann der Wechsel 
nach Bedarf erfolgen: wenn der Beutel nicht mehr korrekt haftet, wenn er nicht 
mehr sauber ist.

ES  Instrucciones de uso Urinocol®

Bolsa adhesiva estéril para la recogida de orina. Utilizada en pediatría en el 
campo de la diuresis o para análisis bioquímicos, citológicos y bacteriológicos.

PRECAUCIÓN: Asegurarse de que el tamaño de la bolsa se adapta al peso 
del niño.

• Lavar cuidadosamente las manos.
• Tumbar al niño boca arriba.
•  Limpiar cuidadosamente la piel con agua y jabón neutro. Sólo se puede utilizar 

antiséptico bajo prescripción médica. La piel debe estar limpia, seca, desengra-
sada y sin polvo. La piel no debe estar irritada.

• Retirar y desechar la parte central del adhesivo.
• Retirar cuidadosa y suavemente el revestimiento (papel) del adhesivo.
•  Aplicar la bolsa alrededor del pene o la vulva del bebé, presionando suave-

mente para asegurar que todos los bordes estén bien adheridos (Fig.1).
•  Para bolsas de orina con válvula de vaciado): antes de aplicar la bolsa sobre 

la piel, asegurar que la bolsa está correctamente cerrada. El nuevo tapón de 
cierre, está especialmente diseñado para:

- muestreo directo con una jeringa (a)
- conexión para todos los tipos de conectores (b)
• Para retirar, levantar suavemente una esquina y despegar.
• Para proteger la muestra, cerrar los bordes inmediatamente tras haberla reti-
rado y, si es necesario, añadir una tira adicional de cinta adhesiva
• En el campo de los análisis bioquímicos, citológicos y bacteriológicos, la bolsa 
no se debe aplicar durante más de 30 minutos. Aunque la bolsa esté vacía, debe 
ser sustituida. Enviar la orina al laboratorio analítico dentro de las dos horas des-
pués de la recogida. Si esto no es posible, se puede mantener la muestra en una 
nevera durante un máximo de 12 horas. Indicar la hora de recogida en la bolsa.
• En el campo de la diuresis, cambiar la bolsa cuando sea necesario: despegada,
dañada.

FR  Mode d‘emploi Urinocol®

Poches adhésives et stériles, utilisées en pédiatrie pour le recueil des urines dans le 
cadre de la diurèse ou pour analyses biochimiques, cytologiques et bactériologiques.

IMPORTANT ! Veillez à bien choisir la taille de poche en fonction du poids de
l’enfant.

• Lavez-vous très soigneusement les mains.
• Mettre l’enfant sur le dos les jambes écartées.
•  Nettoyer soigneusement la peau à l’eau et au savon neutre. Un antiseptique peut 

également être utilisé sur prescription médicale. La peau doit être propre, sèche, 
non recouverte de poudre ou de crème et ne présenter aucune irritation.

• Détacher et jeter la découpe centrale.
• Retirer doucement et complètement le papier protecteur qui protège l’adhésif.
•  Appliquer la poche autour de l’orifice urinaire de l’enfant en appuyant sur l’adhésif 

pour garantir une bonne adhérence sur toute la surface (Fig.1).
•  Pour les poches de recueil d’urine avec écoulement : avant d’apposer la poche 

sur la peau, bien s’assurer que le bouchon d’écoulement est correctement fermé.
Le bouchon à double fermeture est spécialement conçu pour :

- permettre le prélèvement direct avec une seringue (a)
- être connecté à tous les types de collecteurs (b)

• Pour enlever la poche soulever un coin de la partie adhésive et détacher dou-
cement.
•  Pour assurer l’étanchéité du prélèvement coller l’adhésif face contre face, renforcer 

éventuellement avec un sparadrap.
•  Dans le cadre d’un prélèvement d’urine en vue d’examens biochimiques, cyto-

logiques et bactériologiques, la poche ne doit pas être laissée en place plus de 
30 minutes. Même si la poche est vide, elle doit être remplacée à l’issue des 30 
minutes de pose. Transmettre les urines au laboratoire d’analyses dans les 2 heures 
qui suivent le recueil. En cas d’impossibilité, stocker la poche fermée au réfrigéra-
teur sans excéder 12 heures. Noter l’heure de recueil sur la poche.

•  Dans le cas d’une diurèse, changer la poche dès que nécessaire : souillure, dé-
collement…

IT  Istruzioni per l’uso Urinocol®

Sacca adesiva sterile per la raccolta di urine, ad utilizzo pediatrico, per esami bio-
chimici,citologici e batteriologici.

ATTENZIONE: Accertarsi che la dimensione della sacca sia adeguata al peso
del bambino.

• Lavarsi le mani accuratamente.
• Stendere il bambino sul dorso con le gambe divaricate.
•  Detergere accuratamente la cute con acqua e detergenti appropriati. Utilizzare 

soluzioni antisettiche esclusivamente se necessario. La cute deve essere asciutta, 
non ricoperta da creme o polveri e non deve presentare alcuna irritazione.

• Staccare ed eliminare il dischetto centrale.
• Rimuovere delicatamente e completamente il rivestimento che protegge l’adesivo.
•  Applicare la sacca intorno ai genitali massaggiando delicatamente per ottenere 

una completa adesione (Fig.1).
•  Per le sacche dotate di dispositivo di scarico: prima dell’applicazione accertarsi 

che il dispositivo di scarico sia chiuso.Il dispositivo di chiusura è stato approntato 
in modo specifico per:
- campionamento diretto con una siringa (a)
- connessione per tutti I tipi di raccordi (b)

• Per rimuovere la sacca, sollevare un angolo e staccare delicatamente.
•  Per evitare la fuoriuscita dell’urina raccolta, far aderire I due lembi dell’adesivo ed 

eventualmente rinforzare con un cerotto.
•  Nel caso di analisi biochimiche, citologiche e batteriologiche, la sacca non può 

essere utilizzata per più di 30 minuti. Anche se vuota la sacca deve essere sostituita 
nell’arco del tempo indicato. Inviare le urine al laboratorio di analisi entro 2 ore 
dalla raccolta. Nel caso non sia possibile, il campione deve essere conservato in 
un refrigeratore per non più di 12 ore. Indicare il tempo di raccolta sulla sacca.

•  In funzione della quantità di urina prodotta sostituire la sacca quando necessario: 
sostituire in caso di scarsa adesività o in presenza di difetti.

NL  Gebruiksaanwijzing Urinocol®

Steriel urineopvangzakje. Voor de opvang / afvoer van urine bij kinderen of voor 
afname van urinemonsters voor biochemisch, cytologisch en bacteriologisch 
onderzoek.

ATTENTIE: De maat van het zakje is afhankelijk van het gewicht van het 
kind.
• Was uw handen zorgvuldig.
• Leg het kind op de rug met gespreide benen
•  Reinig de huid zorgvuldig zodat deze schoon en droog is en ontdaan van 

poeder of zeepresten. De huid mag niet geïrriteerd zijn.
• Verwijder het centrale gedeelte (opening) uit de kleeflaag.
• Verwijder voorzichtig de beschermlaag van de kleeflaag.
•  Plaats de huidbeschermer rond de genitaliën van het kind. Wrijf zonodig extra 

aan zodat de kleeflaag goed contact maakt met de huid. Voorkom gapende 
randjes rond de genitaliën (Fig.1).

•  Voor zakjes met uitloop: Zorg dat de uitloop gesloten is voordat het zakje 
wordt aangebracht.De nieuwe dubbele sluiting is speciaal ontwikkeld voor:
- het nemen van monsters met een injectiespuit (a)
- aansluiting van alle typen connectoren (b)

•  Om te verwijderen, til een hoekje op en trek voorzichtig de huidplaat los onder 
een schuine hoek.

•  Voorkom contaminatie van het monster door de randen direct na verwijdering 
dicht te plakken, indien noodzakelijk kan een extra plakstrook aangebracht 
worden.

•  Voor biochemisch, cytologisch en bacteriologisch onderzoek mag het zakje niet 
langer dan 30 minuten aangebracht blijven. Ook als het zakje nog leeg is na 
30minuten dient het vervangen te worden.

•  De urine dient na opvang zo snel mogelijk voor analyse naar het laboratorium 
te worden gebracht, binnen 2 uur. Indien dit niet mogelijk is, dient de urine 
maximaal 12 uur worden bewaard in een koelkast. Noteer de tijd van opvang 
op het zakje.

•  Vervang tijdens de periode dat urineopvang plaatsvindt het zakje dagelijks of 
eerder in geval van loslaten of beschadiging.

DA Brugsvejledning Urinocol®

Steril, selvklæbende opsamlingspose til opsamling af urin. Anvendes indenfor 
pædiatrien i forbindelse med diuresemåling, til biokemiske, cytostatiske eller 
bakterielle undersøgelser.

ADVARSEL: Kontroller at opsamlingsposens størrelse passer til barnets vægt.

• Vask hænderne grundigt.
• Læg barnet på ryggen.
•  Rengør forsigtigt huden med vand og en neutral sæbe. Antiseptiske midler må 

kun anvendes såfremt det er medicinsk foreskrevet. Huden skal være ren, tør 
og fri for creme eller pudder. Huden må ikke være irriteret.

• Fjern det midterste og udstansede stykke af klæberen. Kassér dette.
• Fjern forsigtigt dækpapiret fra klæbefladen.
•  Placer opsamlingsposen omkrig barnets penis eller vulva, og tryk forsigtigt 

hele vejen rundt på kanterne for at sikre at opsamlingsposen slutter til (Fig.1).
•  Til tømbare urinposer: Før posen sættes på huden, kontrolleres at udløbet er 

lukket korrekt.
   Udløbet er specielt udviklet til:
   - direkte prøvetagning via sprøjte (a)
   - at passe til universal konus (b)
• For at fjerne opsamlingsposen, løft op i det ene hjørne og træk forsigtigt af.
• Fold klæberen for at undgå urinspild fra posen. Påsæt evt tape.
•  I forbindelse med biokemiske, cytostatiske og bakterielle undersøgelser 

bør opsamlingsposen ikke anvendes længere end 30 minutter. Selvom op-
samlingsposen er tom, skal den skiftes. Urinen skal sendes til laboratoriet 
indenfor 2 timer efter opsamling. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre kan 
prøven opbevares i køleskab i maksimum 12 timer. Notér opsamlingstids-  
punktet på posen.

• I forbindelse med diuresemåling, skift opsamlingsposen efter.




